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Ein ProtonenLÜckstoß-Spektrometer für in-pile-Messungen
im Energiebereich zwischen 500 keV und 3 MeV
Kurzfassung
Ein ProtonenLÜckstoß-Spektrometer für in-pile-Messungen von
Neutronenspektren zwischen 500 keV und 3 MeV in schnellen
Nullenergieanordnungen wird beschrieben. Es verwendet eine
sphärische Ionisationskammer von 43 mm Durchmesser, die mit
Methan unter einem Druck von 11 Atmosphären gefüllt ist und
mit einer Spannung von 12 kV betrieben wird.
Aus Testmessungen mit monoenergetischen Neutronen wurde eine
Energieauflösung von etwa 10% ermittelt.
Die Ergebnisse von Messungen an einer 252Cf-Spontanspaltungs-
quelle und einer 24I Am / F-(a,n)-Quelle sowie Messungen in der
SUAK-Anordnung 7A zeigen eine gute Ubereinstimmung mit Ergeb-
nissen anderer Autoren.
27.5.1974
A Proton Recoil Spectrometer for In-Pile-Measurements
in the Energy Range between 500 keV and 3 MeV
Abstract
A proton recoil spectrometer for in-pile-measurements of
neutron spectra between 500 keV and 3 MeV in fast zero
energy assemblies is presented. It uses a spherical ioni-
zation chamber filled with methane at 11 atmospheres and
works at a high voltage of 12 kV.
Test measurements with monoenergetic neutrons have re-
vealed an energy resolution of 10%.
Results of measurements on a 252Cf-spontaneous fission
241
neutron source and a Am!F-(a,n)-source as well as
measurements in the SUAK assembly 7A are in good agree-
ment with results of other authors.
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1. Einleitung
Die Anwendung der Protonenrückstoßmethode mit Proportionalzähl-
rohren für die in-pile-Messung des Neutronenflußspektrums von
schnellen kritischen Anordnungen war bisher auf den Energiebe-
reich zwischen etwa 10 keV und 1.5 MeV beschränkt. Für das Ver-
ständnis des neutronenphysikalischen Verhaltens von schnellen
Brutreaktoren sind jedoch Messungen bis wenigstens 5 MeV von
Interesse. Dasselbe gilt auch für die Blanketzonen von Fusions-
reaktoren.
Andere Meßmethoden, wie zum Beispiel die 6Li- oder 3He-Sandwich-
spektrometer, haben den Nachteil, daß die zugrundeliegenden Reak-
tionsquerschnitte nicht hinreichend genau bekannt sind. Außerdem
sind diese Spektrometer relativ kompliziert und kostspielig. Es
wurden daher bereits von verschiedener Seite Versuche unternom-
men, den Meßbereich der Protonenrückstoßmethode nach höheren
Energien hin auszudehnen.
Abgesehen von den Methoden, die nur für Messungen außerhalb der
Anordnungen an einem extrahierten Strahl geeignet sind,/I/ und
/2/, waren bisher keine praktischen Lösungen gefunden worden.
Der Grund dafür lag darin, daß man bei den bisher gebräuchli-
chen Zählrohren den Druck des Füllgases (i.a. Methan) nicht we-
sentlich über 3 atm erhöhen konnte, ohne daß sich die Energie-
auflösung auf Grund Von Rekombinations- und Elektronenanlagerungs-
effekten unzulässig verschlechterte.
Das im folgenden beschriebene Protonenrückstoß-Spektrometer ist
in seinem Aufbau und in der Konstruktion des Zählrohres so aus-
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gelegt, daß es die Verwendung einer Betriebsspannung von 12 kV
erlaubt. Dadurch kann ein Druck des Füllgases (Methan) von 11 atm
verwendet werden, was bei den vorgegebenen Abmessungen des Zähl-
rohres einer oberen Grenze des Energiebereiches von 3 MeV ent-
spricht.
Uber Eichmessungen mit monoenergetischen Neutronen sowie über
Messungen verschiedener Neutronenspektren mit diesem Spektro-
meter wird in Abschnitt 3. berichtet.
2. Das Zählrohr und der Spektrometeraufbau
Das Spektrometer besteht aus dem Zählrohr, einer sphärischen Ioni-
sationskammer von 43 mm Innendurchmesser (Abb. 1), die zusammen
mit einem Vorverstärker (Abb. 3) in einem Abschirmgehäuse mit den
Ausmaßen 50 x 50 x 80 mm3 untergebracht ist. Das Zählrohr ist durch
1 mm starke Teflonscheiben gegen das geerdete Gehäuse isoliert, so
daß der Zählrohrmantel auf negative Hochspannung gelegt werden kann.
Die Signalelektrode ist direkt mit dem Vorverstärkereingang ver-
bunden und liegt daher praktisch auf Erdpotential. Der Signalelek-
trodenisolator des Zählrohres besteht aus zwei Teilen, die durch
eine geerdete Schutzelektrode getrennt sind. Dieses Konzept der
hochspannungsfreien Signalelektrode, das einen hochspannungsfesten
Koppelkondensator erübrigt, sowie die Auslegung des Isolators am
Zählrohr und der Hochspannungszuführung erlauben die Verwendung
von Hochspannungen bis zu etwa 13 kV. Die normale Betriebsspan-
nung des Spektrometers beträgt 12 kV.
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Durch diese hohe Spannung wird die elektrische Feldstärke im In-
nern des Zählrohres relativ groß. Dies führt zu einer Reduktion
der Rekombinations- und Elektronenanlagerungseffekte, so daß bei
vorgegebener Energieauflösung der Gasdruck wesentlich erhöht wer-
den kann. Die hier beschriebene Spektrometeranordnung verwendet
eine Zählrohrfüllung von 11 atm Methan (10.8 atm CH4 + 0.2 atm N2
für Eichzwecke). Es wurden bisher handelsübliche Gase (Verunrei-
nigungen: O2 ~ 5 vpm, H20 ~ 5 vpm) verwendet, ohne zusätzliche
Maßnahmen zur weiteren Reinigung der Gase vorzunehmen. Der Füll-
druck von 11 atm ergibt bei den gegebenen Zählrohrabmessungen
einen Meßbereich von etwa 0.5 MeV bis 3.0 MeV (Spurenlänge /
Zählerradius ~ 0.7). Die untere Grenze des Meßbereichs wird da-
bei im wesentlichen durch die y-Empfindlichkeit des Zählers
festgelegt, jedoch auch dadurch, daß sich bei niedrigen Ener-
gien die relative Energieauflösung des Spektrometers durch das
Vorverstärkerrauschen (ca. 25 keV) verschlechtert.
Die Verwendung einer sphärischen Ionisationskammer anstelle eines
zylindrischen Proportionalzählrohres bringt die Vorteile einer
isotropen Richtungsempfindlichkeit und einer einfachen und kom-
pakten Bauweise, die nur einen Hochspannungsisolator benötigt,
mit sich. Die Verwendung von sphärischen Proportionalzählern in
Anlehnung an bekannte Konstruktionen /3/ erscheint prinzipiell
möglich. Die optimale Auslegung der Elektrodengeometrie, die
für eine gute Energieauflösung dieser Zähler notwendig ist, wür-
de allerdings einen beträchtlichen Entwicklungsaufwand erfordern.
Bei der Verwendung der sphärischen Ionsiationskammer ist zweier-
lei zu beachten:
a) Auf Grund der fehlenden Gasverstärkung sind
die Impulse relativ klein. Der Signal/Rausch-
Abstand läßt sich jedoch mit Hilfe eines
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rauscharmen Vorverstärkers, der direkt an die Sig-
nalelektrode angeschlossen ist, hinreichend klein
halten (~ 5% bei 500 keV).
b) Wegen des sogenannten Induktionseffektes sind die
Impulsgrößen vom Entstehungsort der Primärionisa-
tion im Zählrohr abhängig. Dies hat eine leichte
Asymmetrie der Linienform in Verbindung mit einer
kleinen "Schwanzfläche" zur Folge. Bei der vorlie-
genden Zählergeometrie ist dieser Effekt jedoch
ziemlich klein: Nur etwa 12% der Impulse liegen
unterhalb 90% der Maximalgröße. Da dieser Effekt
nur schwach von der Neutronen- bzw. Protonenener-
gie abhängt, kann leicht an den gemessenen Impuls-
höhenspektren näherungsweise eine entsprechende
Korrektur vorgenommen werden (siehe Kapitel 3.).
Das Problem istvergleichbar mit den Verhältnissen
in sphärischen Proportionalzählrohren, wo ein Ab-
fall der Gasverstärkung an den Enden des Anoden-
drahtes auftritt /4/.
Abb. 2 zeigt das Blockschaltbild der Spektrometerelektronik. Als
Hochspannungsgerät konnte eine einfache, unstabilisierte Kaska-
denschaltung verwendet werden, da das Zählrohr ohne Gasverstär-
kung arbeitet, so daß die Impulsgröße praktisch nicht von der
Betriebsspannung abhängt.
Die kurze Klippzeit von 1.3 vsec ermöglicht die Verarbeitung rela~
tiv hoher Zählraten (ca. 104 /sec). Sie hat keine negative Auswir-
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kung auf die Energieauflösung, da die Anstiegszeit (0 - 100%)
der Zählrohrimpulse weniger als 1 ~sec beträgt (Elektronenan-
teil).
Mit dem einfachen Vorverstärker (Abb. 3) und der hier gewählten
Impulsformung (1.3 ~sec Klippen, ca. 100 nsec Integrationszeit)
ergibt sich ein elektronisches Rauschen Von etwa 25 keV.
Für die Uberwachung des Vorverstärkerrauschens und der Verstär-
kung der Spektrometerelektronik ist ein Testpulseranschluß am
Vorverstärkereingang vorgesehen.
3.
3. 1
Meßergebnisse
. 14 14Protonen aus der Reaktlon N(nth'p)~
Aus der Reaktion 14N(nth ,p)14C, deren Q-Wert 626 keV beträgt, er-
hält man Protonen mit einer Energie von 584.3 keV und 14C-Kerne
mit 41.7 keV Energie. Der Zusatz einer kleinen Menge (0.2 atm)
Stickstoff zum Füllgas eröffnet daher die Möglichkeit, mit Hilfe
von thermischen Neutronen jederzeit eine Eichlinie erzeugen zu
können, mit der sich die Energieauflösung und die Energieeichung
des Spektrometers überprüfen lassen. Die von den 14C-Kernen in
Methan erzeugten Ionisationsbeiträge entsprechen einer Protonen-
energie von nur etwa 30 keV, da der Energieverlust pro Ionenpaar
in Methan für Kohlenstoffkerne um etwa 40% größer ist als für
Protonen /1/. Demnach müßte die Stickstoff-Eichlinie einer Pro-
- 6 -
tonenenergie von etwa 614 keV entsprechen. Es kommt jedoch hinzu,
daß die von 14C-Kernen herrührenden Beiträge infolge der hohen
Ionisationsdichte wesentlich stärker von Rekombinations- bzw.
Elektronenanlagerungsverlusten betroffen werden als die Protonen-
beiträge. Mit einer Schätzung von (20 ! 10) keV für den Beitrag
der 14C-Rückstoßkerne zum Gesamtimpuls erhält man für die effek-
tive, d.h. auf Protonen bezogene Energie der Stickstoff-Eichlinie
den Wert (604 ! 10) keV. Dieser Wert wurde von den Messungen mit
monoenergetischen Neutronen (siehe Kapitel 3.2) innerhalb der
Fehlergrenzen bestätigt.
Die Abb. 4 zeigt eine Stickstoff-Eichlinie zusammen mit einer Pul-
serlinie, die den Beitrag des Vorverstärkerrauschens zeigt. Für
die reduzierte Zählrohrauflösung, die bei höheren Energien nahezu
erreicht wird, ergibt sich daraus ein Wert von etwa 9.5%.
Die leichte Asymmetrie der Linie ist auf den bereits erwähnten
Induktionseffekt zurückzuführen.
3.2 Monoenergetische Neutronen
Zur Uberprüfung der Linearität, der Energieeichung und der Res-
ponse-Funktion des Spektrometers wurden Eichmessungen mit mono-
energetischen Neutronen durchgeführt. Uber die Reaktionen 3H(p,n)3He
am Van de Graaff in Cadarache und D(D,n)3He an einem Neutronengene-
rator wurden Neutronen mit den Energien 0.707, 1.027, 1.421, 1.81
und 2.315 MeV bzw. 2.84 und 3.02 MeV erzeugt. Die Abbildungen 5-7
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zeigen als Beispiel die bei 1.027, 1.81 und 2.84 MeV gemessenen
Impulshöhenspektren zusammen mit den daraus berechneten Neutronen-
verteilungen. Die Entfaltung der Rückstoßprotonenspektren wurde
mit Hilfe des FORTRAN-Programms SPEC4 /5/ vorgenommen. Aus den
Halbwertsbreiten der Neutronenpeaks läßt sich eine Energieauflö-
sung von etwa 9 - 10% ablesen - in guter Ubereinstimmung mit dem
Ergebnis, das mit der Stickstoff-Eichlinie ermittelt wurde. Die
1.02 MeV-Linie ist durch ein elektronisches Störsignal, das sich
den Zählrohrimpulsen überlagerte, zusätzlich etwas verbreitert.
Dieses Störsignal entstand über einen Mikrofonieeffekt durch das
Geräusch der Preßluftkühlung des Targets.
Die Linienformen zeigen wieder die leichte Asymmetrie, die durch
den Induktionseffekt hervorgerufen wird. In den Abbildungen sind
punktiert die Ergebnisse eingezeichnet, die nach einer näherungs-
weisen Korrektur des Impulshöhenspektrums für diesen Effekt er-
halten wurden. Es wurde dabei angenommen, daß durch den Induk-
tionseffekt 8% bzw. 4% des Inhalts eines Kanals mit der Energie E
in den Kanal mit der Energie 0.9E bzw. 0.8E verlagert wird. Dies
entspricht recht gut der theoretischen Linienform für punktför-
mige Spuren, wenn man die "Verschmierung" durch die begrenzte
Energieauflösung von 10% mit hinzunimmt. Die Abbildungen zeigen,
daß durch diese Korrektur tatsächlich die Asymmetrie der Linien
weitgehend beseitigt wird. Ein direkter Vergleich zwischen den
korrigierten Impulshöhenverteilungen und den mit SPEC4 berechne-
ten Response-Funktionen zeigt, daß die experimentellen Vertei-
lungen immer etwas steiler verlaufen, d.h. stärkere Wandeffekte
zeigen als die theoretischen. Das Verhältnis zwischen der extra-
polierten Höhe des Impulshöhenspektrums bei EN und dem Wert bei
0.5~ ist jeweils um etwa 10% kleiner als berechnet. Derartige
Unsicherheiten führen zu Fehlern von weniger als ~ 3% im relati-
ven Verlauf der gemessenen Spektren. Es können jedoch noch zu-
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sätzliche Fehler bei der Berücksichtigung des Beitrags von Neutro-
nen oberhalb von 3 MeV auftreten, da in diesem Energiebereich die
Response-Funktion des Spektrometers noch nicht experimentell über-
prüft wurde.
Interessant ist, daß für sphärische Proportionalzähler, die mit
Wasserstoff unter 10 atm Druck gefüllt waren, ganz ähnliche Dis-
krepanzen zwischen gemessenen und berechneten Response-Funktionen
gefunden wurden /4/.
Die Abb. 8 zeigt die Eichgerade, die aus den Messungen am Van de
Graaff gewonnen wurde. Zusätzlich eingezeichnet ist die Lage der
Stickstoff-Eichlinie, für die sich aus der Eichgerade eine effek-
tive Energie von 610 ± 20 keV ergibt.
Während die Linearität des Spektrometers offensichtlich sehr gut
ist, zeigt der extrapolierte Nullpunkt der Eichgeraden die bemer-
kenswerte große Verschiebung um 85 ± 15 keV. Dies ist jedoch zu-
mindest qualitativ in Ubereinstimmung mit Messungen anderer Au-
toren. So werden für Methan bei Gasdrücken zwischen 1 und 3 atm
Werte von 30 ± 10 keV /1/, /6/ und 16 ± 3 keV bei 2 atm /4/ be-
richtet, während bei 8 atm Werte von 43 + 25 keV und 87 + 24 keV
gemessen wurden /4/.
Die Fülldrücke und Reinheitsgrade der verschiedenen Methanfül-
lungen sowie die unterschiedlichen Zählrohrabmessungen und elek-
trischen Feldstärken lassen einen quantitativen Vergleich dieser
Messungen mit den hier zu berichtenden Ergebnissen nicht zu. Sie
zeigen jedoch eindeutig, daß die Nullpunktsverschiebung bei Me-
than mit steigendem Druck wächst. Als Erklärung liegt die auch
in /4/ geäußterte Vermutung nahe, daß mit steigendem Druck be-
trächtliche Verluste durch Rekombination und Elektronenanlagerung
im Bereich der höchsten Ionisationsdichte, d.h. am Ende der Spu-
ren, den beobachteten konstanten Impulshöhenverlust verursachen.
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Dieser Effekt verursacht im Falle des hier beschriebenen Hoch-
druckzählers nicht die zu erwartende Verschlechterung der Ener-
gieauflösung. Dies hängt vermutlich damit zusammen, daß er zu-
mindest teilweise durch den Induktionseffekt kompensiert wird:
Spuren, die näher an der Anode liegen, erleiden weniger Rekombi-
nations- bzw. Elektronenanlagerungsverluste, erzeugen jedoch auf
Grund des Induktionseffektes kleinere Impulse.
Die angegebene Unsicherheit von! 15 keV für die Nullpunktsver-
schiebung hat bei typischen schnellen Reaktorspektren Fehler bis
zu etwa 4% im Meßergebnis oberhalb von 500 keV zur Folge, so daß
eine etwas genauere Bestimmung dieses Wertes wünschenswert wäre.
3.3 252Cf-Spontanspaltungsquelle
Die Abb. 9 zeigt das an einer 252Cf-Quelle gemessene Neutronenspek-
trum im Vergleich mit zwei Messungen an derselben Quelle /7/, die
einerseits ebenfalls nach der Protonenrückstoßmethode, jedoch mit
großen zylindrischen Zählrohren, zum anderen mit einem 3He-Sand-
wich-Spektrometer durchgeführt wurden.
Das leichte Abflachen des Spektrums unterhalb 800 keV ist auf
den Einfluß der Kohlenstoffrückstoßkerne zurückzuführen, deren
Beitrag zum Impulshöhenspektrum von dem verwendeten Entfaltungs-
programm nicht berücksichtigt wird. Mittels einer groben Ab-
schätzung dieses Effektes erhält man den punktiert eingezeich-
neten Spektrumsverlauf unterhalb 900 keV. Der Einfluß des Induk-
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tionseffektes liegt bei diesem Spektrum in der Größenordnung von
1% und ist daher nicht gesondert eingezeichnet.
3.4 241 Am/F-(a,n)-Quelle
Die Abb. 10 zeigt das an einer Am/F-Quelle gemessene Spektrum
im Vergleich mit einer anderen Messung an derselben Quelle, die
mit großen zylindrischen Protonenrückstoßzählrohren durchgeführt
wurde 11/.
Der punktierte Verlauf ergibt sich nach Berücksichtigung des In-
duktionseffektes.
Die Quelle bestand aus einer homogenen Mischung von ) g Am0 2
entsprechend einer a-Aktivität von 3 Ci, und etwa 19 g CaF2,
die sich in einer zylindrischen Stahlkapsel mit den Abmes-
sungen 48.5 x 22.4 mm Durchmesser und einer Wandstärke von
2.4 mm befand.
Die tlbereinstimmung der beiden Messungen ist bemerkenswert gut.
Eine Korrektur der verwendeten Response-Funktionen im Sinne
der experimentellen Ergebnisse (siehe Kapitel 3.2) würde die
Ubereinstimmung noch verbessern.
- 11 -
3.5 SUAK-7A
In der SUAK-Anordnung 7A, deren Core-Zusammensetzung mit der
der SNEAK-Anordnung 7A /8/ identisch war (Einheitszelle aus
einem U02/Pu02- und einem Graphit-Plättchen), wurde das Hoch-
druckspektrometer erstmals für eine in-pile-Messung eingesetzt.
Als Neutronenquelle für die unterkritische Anordnung diente in
diesem Fall das Plutoniumoxyd der Core-Mischung (Spontanspal-
tung + (a,n)-Neutronen). Die Abb. 11 zeigt das Ergebnis der
Messung im Zentrum von SUAK-7A im Vergleich mit einer Messung
von H. Werle, die mit großen zylindrischen Protonenrückstoß-
zählrohren im extrahierten Strahl durchgeführt wurde, und mit
einer Messung von D. Rusch und E. Wattecamps, ebenfalls nach
der Protonenrückstoßmethode, jedoch mit einem NE 213 Flüssig-
keitsszintillator im extrahierten Strahl /9/.
Die Übereinstimmung mit der Szintillator-Messung ist oberhalb
800 keV bemerkenswert gut. Unterhalb von 800 keV ist die Ener-
gieauflösung der Szintillator-Messung auf Grund von schlechter
Zählstatistik zu schlecht, um einen guten Vergleich zu ermög-
lichen. In diesem Bereich zeigt sich andererseits eine gute
Übereinstimmung mit der Messung von H. Werle. Sie wird unter-
halb von 700 keV durch eine Korrektur für die Kohlenstoffrück-
stoßkerne noch etwas verbessert.
Die Abb. 12 zeigt einen Vergleich der Hochdruckzählermessung
mit einer 208-Gruppen-Diffusionsrechnung (208-Gruppen-Quer-
schnittssatz der GfK). Das berechnete Spektrum wurde etwas
geglättet, um der Energieauflösung der Messung von 10% zu
entsprechen.
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Die in den Abbildungen 11 und 12 gezeigte Hochdruckzählermes-
sung ist bereits für den Induktionseffekt korrigiert. Diese
Korrektur beträgt bei diesem Spektrum nur maximal 2%.
4. Zusammenfassung
Das hier beschriebene Protonenrückstoß-Spektrometer hat sich in
ausführlichen Eich- und Testmessungen als sehr geeignet für die
Messung von Neutronenspektren im Energiebereich zwischen 500 keV
und 3 MeV erwiesen. Es besitzt eine gute Energieauflösung von et-
wa 10%. Die für mehrere Neutronenenergien experimentell ermit-
telten Response-Funktionen zeigen Abweichungen von der theore-
tischen Form von etwa 10%. Diese Abweichungen sind jedoch über
den Energiebereich von 700 keV bis 3 MeV nahezu konstant, so
daß ihre Auswirkung auf den relativen Verlauf von gemessenen
Spektren weniger als 3% betragen.
Zusätzliche Fehler auf Grund der Unsicherheit in der Lage des
Nullpunktes der Eichgeraden (85 ~ 15 keV), die bis etwa 4% be-
tragen, könnten durch eine genauere Bestimmung dieses Wertes
reduziert werden.
Mit Hilfe des Hochdruckzählers wird somit der Meßbereich für
in-pile-Messungen nach der Protonenrückstoßmethode von bisher
etwa 1.5 MeV bis auf nunmehr 3 MeV erweitert.
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Für eine Erweiterung des Meßbereiches nach noch höheren Ener-
gien hin müßte der Druck des Füllgases der Zählrohre weiter er-
höht werden. Dies erscheint durchaus als möglich, wenn höhere
Reinheitsgrade des Füllgases erreicht werden können. Dies würde
jedoch eine zusätzliche Reinigung der handelsüblichen Gase so-
wie aufwendigere Maßnahmen bei der Konstruktion und Reinigung
der Zählrohre erfordern.
Der Verfasser dankt Herrn H. Fries für seine wertvolle Unter-
stützung bei der Entwicklung und Herstellung der Zählrohre.
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